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目 的

on-line HDFやpush & pull HDFでは多
数の臨床効果が報告されている。しかし、
これらは特殊な装置を必要とし、コストの
問題がある。また、透析装置との連動な
ど安全面においても疑問がある。そこで
我々は、大量前希釈 HDFを簡便・安全・
安価で施行できるよう血液と透析液の圧
較差によるon-line HDF を考案した。



Non pump on-line HDF system

のフロー図
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1mmのオリフィス



クリーンポート



逆止弁付補液チューブ



ミルメータ



補液流量算出法

T-QF（l）＝ミルメーター積算値
QDt（ml/min）＝DCS-72の透析液流量指示値
QF（ml/min）＝QDt－T-QF÷透析実施時間

補液速度（ｌ/h）＝QF×60



補液流量
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補液流量(l/h)

TS-2.1SL

TS-1.8SL

TS-1.6SL

TS-1.6UL

FDX-180GW

BS-1.3

10.9±0.3

10.52±0.003

11.39±0.90

18.29±0.47
17.72±0.3
16.97±0.51
17.26±0.14
17.08±0.15

22.83±0.53

26.05±0.41



β２-MGの除去率
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※血液濃縮の補正は行っていません。



BUNの除去率
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透析前Alb値の変化
ｲﾆｼｬﾙ ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ QD+QF 2004/11 2004/12 2005/1

H.S TS-2.1SL 700 3.6 3.6 3.4

H.T TS-2.1SL 700 3.2 3.1 3.3

G.T TS-2.1SL 500 3.4 3.3 3.5

K.U TS-2.1SL 500 3.6 3.6 3.4

Y.F TS-2.1SL 500 3.6 3.6 3.5

H.Y TS-2.1SL 500 3.8 3.7 3.7

Y.O TS-2.1SL 300 4.0 3.9 4.1

S.S TS-1.6SL 500 3.7 3.7 3.4

T.M TS-1.6SL 500 3.0 3.0 3.1

S.K TS-1.6SL 300 3.7 3.7 3.4

K.K TS-1.6SL 300 3.5 3.3 3.2

K.K BS-1.3 300 2.9 3.1 3.0

M.F BS-1.3 300 3.4 3.3 3.5

K.T BS-1.3 300 3.4 3.2 3.2



リスクの安全対策

◆補液チューブのクランプ開け忘れ対策
漏れの防止として背圧弁H1とH2の締め切り

圧を振れの最低で規定値より10KPa 程度上
昇させ、振れの最高は130KPa以下に設定。
◆補液チューブの逆接続対策

補液チューブの血液接続側は赤、透析液接
続側は青に色分けした。

◆鉗子の位置間違え対策
EF-01 の配管は、鉗子を止める所以外に鉗

子が挟めるスペースを無くす。



結 論

補液ポンプを用いずにon-line HDFを
簡便に施行することが出来た。また、省
スペース・安全・安価の利点も得ること
が出来た。前希釈にて10.5～26 L/hの
大量液置換が可能であった。
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